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图片仅供参考，请以实物为准
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按压机器显示界面“流量”按钮，进行流量大小调节。

连接吸氧管一端至制氧机出氧口，另一端与患者佩戴好，即可开始吸氧。

吸氧时间及氧气流量调节大小，请遵医嘱。

湿化瓶如发出连续的放气声音，是湿化瓶内安全阀打开的声音，表明吸氧管堵塞，

请疏通管路。

如出氧口没有流量，请检查管路或附件是否堵塞、扭结或湿化瓶有缺陷。

吸氧结束，关闭制氧机，并取下吸氧终端。
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一级进气过滤网、二级过滤
毛毡较脏未及时清洗或更换

清洗或更换进气过滤网、过滤毛毡

 按下过载保护器开关
（黑色按钮，位于机器底部）

1.一级进气过滤网、二级过滤
毛毡较脏未及时清洗或更换

2.清洗或更换进气过滤网、过滤毛毡
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